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: I u na Setor de Licitagao lina <licitacao@iuna.es.gov.br>

) Prefeitura Municipal

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ES PREGAO
PRESENCIAL 003/2022

4 mensagens

Anneliza Argon <anneliza.argon@medlevensohn.com.br> 31 de janeiro de 2022 15:03
Para: licitacao@iuna.es.gov.br

Cc: Alinny Rafalsky <alinny@medlevensohn.com.br>, thiago pereira <thiago.pereira@medlevensohn.com.br>, Victoria
Menezes <victoria.menezes@medlevensohn.com.br>, Eduardo Correa <eduardo.correa0533@gmail.com>, Shirley
Borges <enf.shirley@medlevensohn.com.br>, Robson de Paulo <robsondepaulo@medlevensohn.com.br=>, tulio oliveira
<tulio.oliveira@medlevensohn.com.br>, Maira Barbosa <maira.barbosa@medlevensohn.com.br>

Prezados, em atengao ao disposto no item 1.7 do edital, sequem abaixo algumas duvidas a
serem esclarecidas:

| - Profundidade lanceta

O descritivo do item 168 pede que a lanceta seja 21G e possua profundidade de 2,4mm.

Esta licitante interessada, entende que a profundidade deve ser de ATE 24mm. Este
entendimento esta correto?

Afinal, quanto menor a profundidade maior sera o conforto para o usuario, aléem disso, o que
determina o fluxo do sangue é o GAUGE e nao a profundidade.

Considerando que quanto maior o numero de licitantes participantes maior a competitividade e
havera maior disputa de lances.

Considerando que quanto menor a profundidade da lanceta, mais confortavel e menos
dolorosa & a pun¢ao para o usuario,

Pergunta-se:

As licitantes poderao cotar lancetas 21G com profundidade de ATE 2,.4mm ?

Quais as vantagens que a lanceta 21G com 2,4mm poderéo trazer e que as lancetas 21G com
profundidade de 1,8mm ou 2,2mm nao oferecem?

Il - Quantidade de monitores em comodato

O descritivo do item 187 estabelece que a licitante vencedora devera fornecer 263 monitores
para atender a aquisicao de 157.500 unidades de tiras.

O equivalente a 1 monitor para cada 598 unidades de tiras.

QOcorre que, pela pratica de mercado, as licitantes fornecem 1 aparelho para cada 1.000 tiras
adquiridas no certame.
Portanto, para esse certame seriam fornecidos 158 monitores.

Como se vé, a quantidade de monitores exigida no edital esta muito acima da proporgao
praticada pelo mercado.

Por 6bvio que a proporgdo monitores/tiras nao chega a ser um impedimento a participacao das
licitantes, entretanto, a exigéncia da quantidade excessiva de monitores certamente
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ensejara o aumento do valor de contrato, na medida em que as licitantes tenderdo a
compensar a quantidade excessiva de monitores no valor da proposta.

Dai a importdncia de a Administracdo avaliar a correta quantidade de monitores para obter
uma proposta de pregos realmente vantajosa.

Entao, pergunta-se:

1. As licitantes poderao considerar a proporgao utilizada pela pratica de mercado?
2. O custo dos monitores exigidos compensa o aumento do valor do contrato?

3. Essa quantidade excessiva de monitores podera ser justificada caso haja eventual
fiscalizacao?

Il — Quantidade de teste por caixa

O descritivo do item_216 exige que cada caixa contenha 20 unidades de testes e
acompanhe as lancetas.
Ocorre que essa exigéncia reduzira o rol de licitantes sem com isso trazer qualquer
vantagem ou beneficio para a Administragao ao para o usuario.
Afinal, a apresentacao do produto (quantidade por caixa) € mero diferencial comercial, nao
gerando qualquer impacto na utilizagdo do produto ou no resultado desejado.
Portanto, seria restricao a competitividade.
Assim, pergunta-se:

(a) Para fins de isonomia na competitividade, as licitantes poderao apresentar proposta
conforme a quantidade por caixa estabelecida no edital, porem, quando da entrega, entregar
os produtos em caixa com quantidade diversa, desde que respeitada e entregue a
quantidade solicitado no empenho e no edital?

(b) As lancetas poderao ser entregues de forma separada ao kit de testes, desde que
em quantidade suficiente para a realizacido de todos os testes?

Atenciosamente,

G.\ll\edLevensohn®  Anneliza Argon

- @ Escritorio / Office: (21) 3557 -1484
microlife Emm anneliza.argon@medlevensohn.com.br

MWEHTOH VErQINeD @mcdbem

www.rmedlevensohn.com.br

2 anexos

-J PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA-ES PP 003-2022 ANEXO |.pdf
— 5505K
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“] PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA-ES PP 003-2022 MAT 03-02.pdf
3481K

Setor de Licitagao luna <licitacao@iuna.es.gov.br> 31 de janeiro de 2022 16:47
Para: Secretaria Saude <saude@iuna.es.gov.br>

Boa tarde!
Conforme contato telefonico, favor responder os questionamentos abaixo.

Aguardo retorno.

Texto das mensagens anienores DCU]HJ]

Prefeitura Municipal de Itna
Setor de Licitagdes
(28)3545-4754
licitacao@iuna.es.gov.br

2 anexos

&y PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA-ES PP 003-2022 ANEXO 1.pdf
5505K

Gl PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA-ES PP 003-2022 MAT 03-02.pdf
3481K

Secretaria Saude <saude@iuna.es.gov.br> 1 de fevereiro de 2022 15:21
Para: Setor de Licitagao luna <licitacao@iuna.es.gov.br>

Em relagao ao disposto no item |

Sim, a parte perfurante da lanceta de ter ATE 2,4mm (isso quer dizer que pode ser menor, mas nao maior que isso,
pois pode causar um ferimento desnecessaric no paciente). Porém, deve haver uma medida minima, pois de ela
tiver menos de 1,5mm, nao vai perfurar o tecido e ndo vai sangrar.

item 11

Pode-se considerar a proporcdo utilizada pela pratica de mercado, este custo pode justificar o aumento do contrato.
A quantidade de monitores é baseada na quantidade de usuarios cadastrados no municipio com tal necessidade.

item |11

A empresa podera entregar os produtos em caixa com quantidade diversa, desde que respeitada e entregue a
quantidade solicitada no empenho e no edital e que as lancetas sejam em quantidade respectiva.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de Licitacado lina <licitacao@iuna.es.gov.br> 1 de fevereiro de 2022 15:36
Para: Anneliza Argon <anneliza.argon@medlevensohn.com.br>

Prezado fornecedor, boa tarde!

Segue resposta dos questionamentos.

---------- Forwarded message ---------

De: Secretaria Saude <saude@iuna.es.gov.hr>

Date: ter., 1 de fev. de 2022 as 15:25 _ )

Subject: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ES PREGAQO PRESENCIAL

003/2022
To: Setor de Licitagao Iuna <licitacao@iuna.es.gov.br>

Em relacao ao disposto no item |
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Sim, a parte perfurante da lanceta de ter ATE 2,4mm (isso quer dizer que pode ser menaor, mas nao maior que isso,
pois pode causar um ferimento desnecessario no paciente). Porém, deve haver uma medida minima, pois de ela
tiver menos de 1,5mm, n&ao vai perfurar o tecido e nao vai sangrar.

item Il

Pode-se considerar a proporcao utilizada pela pratica de mercado, este custo pode justificar o aumento do contrato.
A quantidade de monitores € baseada na quantidade de usuarios cadastrados no municipio com tal necessidade,

item 1i:

A empresa podera entregar os produtos em caixa com guantidade diversa, desde que respeiiada e entregue a
quantidade solicitada no empenho e no edital e que as lancetas sejam em guantidade respectiva.

[Texlo das mansagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores ocullo]
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¥
;I u n a Setor de Licitagao luna <licitacao@iuna.es.gov.br>

_ Prefeitura Municipal

mia

ESCLARECIMENTO - *URGENTE*** SOLICITO ESCLARECIMENTO PM IUNA

4 mensagens

Ana Paula <ana.valadares@hospidrogas-es.com.br> 1 de fevereiro de 2022 10:36
Para: "licitacao@iuna.es.gov.br" <licitacao@iuna.es.gov.br>

Bom dia!

Solicito gentilmente esclarecimento para o seguinte item:

OBS: GENTILEZA ESCLARECCER SE O MESMO SERA ABERTO QU FECHADC ?

do tamanho da compressa, se é 7,5x7,5 fechada (15x30 aberta) ou 10x10 fechada (20x40 aberta).

00032 | LOTE 32 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP

[Especificagao
Cadigo ReriEsg Unidade | Quantidade Marca Unitario Valor Total

ICOMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL CAIXA
ICOM 400PACOTES - DESCRICAO:.

L COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL

ICONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM
TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS
COM DIMENSAO DE 7.5 X 7.5 CM QUANDO
FECHADAS E 15 X 30CM QUANDO ABERTAS E 10 X
10CKM QUANDO FECHADAS E 20 X 40CM QUANDO
ILBERTAS, SAC ALVEJADAS, PURIFICADAS E
ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS
IGORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS,
ALVEJANTES OPTICOS. SAO TAMBEM INODORAS E
INSIPIDAS. SUA ESTERILIZACAO E FEITA POR
IRRADIACAO GAMA OU POR OXIDO DE ETILENO.
PODE OU NAO CONTER O FILAMENTO RADIOPACO.
INDICADO PARA AUXILIO NAS DIVERSAS CIRURGIAS,
BEM COMO PARA CURATIVOS EM GERAL NOS
HOSPITAIS, AMBULATORIOS E PRONTQOS-

00032014 [SOCORROS. TEM COMO FINALIDADE ABSORVER CcX 300,00
L [QUIDOS OU SECRECOES, LIMPAR E COBRIR
FERIMENTOS E CURATIVOS EM GERAL, NOS QUAIS
A PRESENCA DE MICROORGANISMOS QU
IQUALQUER TIPO DE IMPUREZA NAO E TOLERAVEL.
O PRODUTO

DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade 300,00 Valor Total do Lote
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Att.

ANA PAULA VALADARES

E-ma 2273229 1000 HOSPIDROGAS

Setor de Licitacao luna <licitacao@iuna.es.gov.br> 1 de fevereiro de 2022 10:39
Para: Secretaria Saude <saude@iuna.es.gov.br>

Bom dia!

Favor responder este questionamento também.
[Texto das mensagens anteriares oculto]

Prefeitura Municipal de Iiina
Setor de Licitagbes
(28)3545-4754
licitacao@iuna.es.gov.br

Secretaria Salide <saude@iuna.es.gov.br> 1 de fevereiro de 2022 15:25
Para: Setor de Licitagao luna <licitacao@iuna.es.gov.br>

Os fatores basicos sdo a quantidade de fios e a apresentagao:

¢ Tamanho

Os tamanhos basicos das compressas de gazes sdo 7.5x7,5cm e 10x10cm. Também existem a gaze em rolo ou tipo
queijo, pela semelhanga com um gueijo, nos tamanhos 91cmx50m ou S1ecmx91m,

¢ Fios

Existem compressas de gazes de 2, 11 e 13 fios basicamente e a guantidade de fios diz respeito a jungdo dos fios,
ou seja, uma gaze de 9 fios € mais rala que a de 11 fios, e € mais rala que a 13 fios. Quanio mais fios, geralmente
maior a absor¢do da gaze.

+ Apresentacgao

Esteril e Nao Estéril. Geralmente a gaze estéril € vendida em pacotes com menos quantidades, 5 ou 10 unidades, e
a gaze nao esteril € geralmente comercializada em pacotes com 500 und. Uma gaze nao estérii, ndo significa ser
uma gaze suja ou outra situagao gue comprometa a higiéne da mesma, apenas ndo pode ser utilizada em ambientes
gue requeiram um ambiente

[Texto das mensagens anteriores oculto]
Setor de Licitagdo luna <licitacao@iuna.es.gov.br> 1 de fevereiro de 2022 15:39
Para: ana.valadares@hospidrogas-es.com.br

Prezado fornecedor, boa tarde!

Segue resposta do questionamento.

---------- Forwarded message ---------

De: Secretaria Salde <saude@iuna.es.gov.br>

Date: ter.. 1 de fev. de 2022 as 15:29

Subject: Re: ESCLARECIMENTO - "*"URGENTE*** SOLICITO ESCLARECIMENTQ PM 1UNA
To: Setor de Licitagao luna <licitacao@iuna.es.gov.br>
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Os fatores basicos sao a quantidade de fios e a apresentacao:

¢ Tamanho

Os tamanhos basicos das compressas de gazes sao 7.5x7.5cm e 10x10cm. Também existem a gaze em rolo ou tipo
queijo, pela semelhanca com um queijo, nos tamanhos 91cmx50m ou 91cmx91m.

+ Fios

Existem compressas de gazes de 9, 11 e 13 fios basicamente e a quantidade de fios diz respeito a juncao dos fios,
ou seja, uma gaze de 9 fios € mais rala que a de 11 fios, e é mais rala que a 13 fios. Quanto mais fios, geralmente
maior a absorgao da gaze,

¢ Apresentacao

Estéril e Nao Esteril. Geralmente a gaze estéril é vendida em pacotes com menos quantidades, 5 ou 10 unidades, e
a gaze nao estéril &€ geralmente comercializada em pacotes com 500 und. Uma gaze nao estéril, ndo significa ser

uma gaze suja ou outra situagdo que comprometa a higiéne da mesma, apenas nio pode ser utilizada em ambientes
gue requeiram um ambiente

[Texto das mensagens anleriores oculio]
[Texto das mensagens anteriores aculta]
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